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Aufbau des extrakorporalen Kreislaufs mit dem Harju maakond, Tallinn, Kristiine
. o o . o li .M itn 18, 10613, Estoni
Efferon®-Adsorber und Hiamofilter im isolierten o e e
Hamoperfusionsmodus an einem Gerét www.efferon.com
fiir die Nierenersatztherapie mal@efieron.com
+37256310093
S— : Vv
endtigte Materialen Spiilbeutel, 4 x Klemme
2 Liter v v
0,9% Kochsalzlosung, Heparin 10 000 I.E. * * 2 x DIN-Luer-Lock-
1 Liter [I I] Blutleitung
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Extrakorporale Blutleitung an
einem RRT-Geréat nach
Gebrauchsanweisung aufbauen.
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Pumpe stoppen und beide ’

Blutleitungen abklemmen

(die rote Blutleitung muss

vorgefiillt sein). i
’
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DIN-Luer-Lock-Blutleitung 1 an den
Spiilbeutel anschlieBen. Blutleitung
mit Spiillésung per Schwerkraft
fullen und abklemmen.

10 000 I.E. Heparin in die
Kochsalzlosung eingeben

und mischen. &
NaCl 0,9% + Heparin
10 000 I.E.
—

Efferon®-Adsorber
senkrecht befestigen.

Siehe Riickseite e —
* Wenn das Efferon®-Adsorber wéhrend des ** Das Efferon®-Adsorber ist symmetrisch, die Antikoagulationsspiegel vor Beginn und wéhrend
laufenden RRT-Verfahrens in einem schon Durchflussmenge sollte von unten nach oben der extrakorporalen Behandlung:
aufgebauteten extrakorporalen Kreislaufssystem ausgerichtet sein. — 60-210 Sek. ACT
eingebaut sein muss, das Gerat stoppen, das Blut — 60-80 Sek. aPTT

erneut infundieren und zu Rezirkulationsmodus
wechseln.
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Verschluskappe vom Efferon®-Adsorber 2
unten abnehmen und die vorgefiillte
DIN-Luer-Lock-Blutleitung 1 daran
anschlieBen.

Spilbeutel an die
DIN-Luer-Lock-Blutleitung 2
anschlieBen.
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DIN-Luer-Lock-Blutleitung 2
nach der Spiilung abklem-
men.

®

Rote Blutleitung an
Efferon®-Adsorber unten
anschlieBen.

Blaue Blutleitung an
Efferon®- Adsorber oben
anschlieBen.

Verschlusskappe vom Efferon®-
Adsorber oben abnehmen und die
vorgefiillte DIN-Luer-Lock-Blutleitung
2 daran anschlieBen.

O,

Klemmen von DIN-Luer-
Lock-Blutleitung 1 entfernen
und Efferon®- Adsorber per
Schwerkraft spiilen.

@

DIN-Luer-Lock-Blutleitung 1
vom Efferon®-Adsorber unten
trennen.

®

DIN-Luer-Lock-Blutleitung
2 vom Efferon®-Adsorber
oben trennen.

®

Der Kreislauf ist einsatzbe-
reit. Alle Klemmen entfernen
und die Pumpe starten.




